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obr, 1 

% ' 

* * s • # 

VideogenerAtor TESLA BM 286 je laboratory aSritf zdroj s inuag yAfap 

napftt* a kaitbfitov^a rouabem 10 c/a - 10 Me /a. PouJivA as otwykle 

k mfifeni cltllvoati, akrealani a kmito5tor6 charairteriat iky rAsq^cb 

pMatroJti a obvodfl, avlAStS pak 8 irokop&BBwtfeh zeailoraSfi, obrazo- 
*4 £4stl televisor A atd . 
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TECHNICS? HOKES 

\ 

. J 

* 

. - * / 

Yldeogenerdtor pracuje jako interferendni generator ^ additivnffi 

id&ovdn in+Zrtkl art— celdho pfrlatroje jaop dv# dvojiee oaefUtord, 

* • 

prrnf pro rosaah 10 c/a a £ 30 to/a a druhd pro rozaah 30 kc/a ai 
10 Mc/s* Fevrtf osdldtor prvnXho rosaahu pracuje na taitodtu 

200 kc/a a proodmtf na knitodtu 200 kc/a - 170 kc/s, 

• ' \ 

• & 

Baritf oacildtor druhdho rosaahu pracuje na knitodtu 40,5 Mb/s a 
proudnny na 40,5 - 30,5 Mc/s. 

4 * • 

ODa pevnd oacildtory jsou apojepy paralelnd a pMpo jeny na nrittfc- 

* 

ku odddlovaciho stupnd, v jehoS anodovdm okruhu Jsou dva resonan- 

4 

6nl obvody, naladSnd na 40,5 Me /a a 200 kc/a. Odtud nap&tl abave- 

4 ; 

nd neZddoucleh harmonick^ch kmitodtd je vedeno do katody sxndfiova- 
ci elektrbnlQr. Napdtf prom&nxtfch oacildtord je vedeno na mM2fy 
obou triodov^ch ay at ted amSSovaci elektronky* Pfrepindnl aystted 
am&iovaci elektronky ae provddi pfrepintelmanodcvdho napdti* 

Ze smSSovacl elektronky je veden signdl p*ea k&todov? aledovad 
do riltrd, kterd propoudtdji jen road llontf knit b&et* Za filtry je 
zaTazen potenciometr pro plynulou regulaci v^atupnlho riapdti. 

i 

Signdl z potenciometru je veden ha vstup pdtistupnovdho zesilova- 
5e, kter^ je pro oba rozsahy spoleditf . Ze ail ova 5 je Sirokopdsmo- 
a tlumivkovou kompensaci v anodov^ch obvodech* ; 

V katodd elektronky £3 zesilovade je induktivnd navdzdn reaonan- 
dnl obvod 50 kc/a pro kalibracl stupnice na druhte rozaahu a moS- 
nost pfripojenl 50 c/s ze &havenl pro Kalibracl na prvte rozaahu* 

■ * i 

Voltmetr v^stupnlho napdtt je pMpojen na vystup I* a H* Na y^- 
ertupu I* je napdti 6 V na impedanci 400 Q, pfrlpadnd 20 Y na 2 kQ* 
Na v^atup>u II* je 0,8V bez zakon&ovaclho odporu a 0,4 Y so zakon- 
dovac im odporem 70 Q. Napdti na v^stupu II. je dekadicky ddlitel- 
nd ve stupnlch 1 - 10"*. 

Pflatroj je napdjen ze at abil isovandho zdroje* Anodovd napdti 
jsou 8tabili8ovdna elektronickym stabilisdtorem. Zhavicl napdti 

pro ; a smddovad je stabilisovdno pomocl varidtord * 

* 

Zhavic 1 napdti pro prvnl tfri elektronfy zeallovade je stabiliao- 
vdno f errore aonan&nlm stabiliadtorem* 
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obr# 2 



PftlPOJENf HA Sft 

Pfed pfipojenim pfiatroje na ail zkontrolujeme , zda Je pfepojen na 

aprAvnS ailovA napSti. Neni-li torn tak, pfepnema pfiatroj ailovjrm 

volifiem, umiatSitf* na zadni atSnS . Pfepo Jeni provedema tak, 2e tnroi- 
nime kovovtf pSaek, ktejtf pFekr^vS 

volid. KbtouC voli.de vytShneme,na- 

toCinie a zaauneme tak, aby dialo, 

odpovidajici napSjecimu napSti by- 

lo poataveno proti troJdhelnikovA 

znafice. Potom zajiSlovaci pSaek 

opfit pFipevnime . Vadla volide na- 

pdti Je a il ovA zAatrdka a ailovA 

a anodovA pojiatka. Z tovArty j e 

pfiatroj zapojen na napSti 220 V. 

PFepinAma-li pFiatroJ na .jin A ai~ 

lovA napSti, Je tFaba vyjaSnit ai- 

lovou pojiatku. Hodnoty pojistek 

Jaou uvedeny v od stave i TECH.tiDAJE. 

1 • 
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obr, J 





PPlstroj zaplndme a vypfndme otodanlm knofllku IQ. (ofcr* 1)# Kmitod- 
tovd rozsahy pfeplndme dvoupolohovym pfrepinadem pomocl knofllku K4 • 
Pfre8nd nastavanl kmitodtu proved Ime na odpovldajlcl stupnici Imof- 

llkem K2. DoporuSuje se zapnout pflstroj asi 30 min* pfed mSfenlm* 

♦ * 

Po d^teflhodinovdm pMpoje.nl na art dosdhne se minimdlnlch zm§n frek- 
vence s oteplovdnlm. 

y . 

% » 

Poatup pfrl kalibraci na rozsahu I (10 c/s - 30 kc/s). 

* 

/ 

Na v^stupnlm voltraetru M (obr. 1) nastavlme pomocl potenciometru 
plynold regulace (knofllk K5) v^stupnl nap&t'l cca 3 V. Khofllkem 
K2 naatavfme stupnici na nulu. Knofllkem K3 otddlms tak dlouho, ai 

• 4 

\ * 

v^atupnl voltmetr ukdSe nulovou v^cbylku.Pak knofllkem B natod Ime 
stupnici na kmitodet 30 c/s. Knofllk K6 pfepneme do polohy 50 c/s 
a maljhn pootodenlm knofllku K3 z nastavend polohy provedeme pfesnd 
dostavenl na nulov^ zdzndj, ktery ukazuje vyatupnl voltmetr M. Tlm- 

to zpdaobem se zpfeanl nastavenl atupnice , pondvad i se vyloudl 

% 

vliv strhdvdnl oscildtord kolem nuly frekvence. Dodrienlm pfedepsa- 

ndho poatupu zajistlme, 2e nenastavlme knofllkem K3 nesprdvitf zd- 

% 

zn$j. 

Post up kalibrace na rozaahu II (30 kc/s - 10 Mc/s). 

% 

s 

• • « • *0 

Postup kalibrace je shoditf a postupem pM kalibraci na I. rozsahu. 

Knofllkem K2 nastavlme kmitodet 50 kc/s. Knofllk K6 pf^e pneme do po- 

• ■ 

lohy 50 kc/s a pomocl K3 provedeme pfresnd dostavenl na minimum, kte- 

* 

* 

rd ukdde v^stupnl voltmetr M. 




Na vystupnlm konektoru II je v^stupnl napdtl 0,8 V. Vnitftnl odpor 

\ 

tohoto vjfstupu je 70 Q. Hrubou regulaci napdtl provddlme ddlldem 



K8, jemnou pomocl potenciometru, knofllk K5 • Pfi poufcitl kabelu 



pfizpdsobovacl koncovkou o impedanci 70 Q je na vystupu tohoto kabe- 

f 

.i 





lu napdti 0,4 V. Je-li vystupni kabel pfipojen na impedanci 70 Q 

I r* 

(na pf • yatup mdfendho zesilcvade atd#), je nutno pfizp&aobovaci 
koncovku kabelu ode jmaut, aby v^atupn i nap£ti bylo 0,4 V, 

Na v^stupu I je napSti 6 V na vnit fni impedanci 400 0, nebo 20 V 
na vnitfni impedanci 2 kQ. Pfepfndni napSti se provddf pfepinadeb 
K7. Je-li pfepinad <K7 v po\oze M 20 V", je vtfatttp I bez nfcpSti.Re- 

A . • 

gulaci vystupniho napdti na v^stupu I provdd ime pomoci potencio- 
metru K5. 

Nulovdni v^atupniho voltmetru « 

Pomoc i knofliku plynuld regulace (K5) nastaviine nulovd vjtetupni 
napdti. Vyjmeme zdtku N a pfi zkratovan6n vyatupu I nastavime 

4 

Sroubovdkem nulu na voltmetru M. 

% 

Upozomdni. 

f 

Bdhem prpvozu md2e dojit k trvaldmu poklesu vystupniho napdti (na 
v^stupu I nelze knoflikem K5 nhstavit 6 V). PFidinou poklesu je 
sniSeni anodovdho napdti vlivem stdmuti stabilissdni v^bojky 
lHA31«Dostavenl vy s tupniho napdti na 6 V je mo£nd pot enc tome trem 
R22., ktery, je pfistupny po sejmuti kryci zAtfy na zadni stdnd pfi- 
stroje. Knoflik K5 je pfi tom vytoCen do maxima. 

h 

TECHNIGEfi tiDAJE 

* 

/ 

% 

A 

Kmitodtovy rozaah: 10 c/s - 10 Me/a ve dvou rozsazich 

. 

Pfesnost. kmitodtu: rozaah I ± 2 % ± 2 c/s 

rozsah II t 2 % ±2 kc/s 

Stabilita kmitodtu: 3 hodiny po zapnutl 

do 30 kc/s: 20 c/s za 1 hod* 

do 10 Mc/s: 5 kc/s za 1 hod* 

eca f» 




i 



tidaj* a* pfi delfiln pouditl aniSu Ji 

vlivem tepelndho uatdleni pfiatroje. 

1 * / 

I • 

, % 

Skrealenl: max. 5 % pM 6 V na nasatiiento 

v^etupu 400 £ 

*Vnitfn| impedance v^st# I 400 <£, 2*000. £, cea 50 pF 

. * v*at. II 70 £ 

* 

' 

> • * 

V^stupnl nap§tl naprdzdno : y^st. I 0-6 V pfi 400 Q 

0 - 20V pfi 2.000 Q, f<3 Mc/s 

* 

• • 

/ 

▼tfat. II 0- 0,8 V pfi 70 fi 

/ 

• 0 -0,4 V na konci kabelu 

zakondendho pfizp&sobor&clm 
odporem 70 £ 

Stabilita y^stupniho nap &%i: aa zmdnou alts o + 10 % lepSi nei + 5 % 

# # 

> . ✓ 

Stdloat v^stupnfho nap&ti; + 3 dB v rozaahu 10 c/a - 10 Mc/s na 

vnitfnl impadancl 400 J) a 70 fi 

. < 

1 5 (SB t rozaahu 10 c/a - 2 Mc/a na 

vnltfnl impadancl 2*000 £ 

• • ' 

Naatavetil etupnice: I* rozsah 50 c/a 8 poulitlm sltS 

(na zdzndja) 

II* rozsah 50 kc/a s pfasnoatl i 0,5 % 
(na minimum) 

Pfasnost d Slide: + 5 % 

Zbytkovtf aigndl: <5 uV 

/ 

. i • • * 

* • / 

Vyzaf ovdni : pfi 10 Mc/s menSl ne2 2 uV va vzddla- 

nosti 0,5 m cd pflstroje 

6 . 

. ' . « 

Pfeanost v^st.voltmatru: + 3 % 

% • 

# « • 

Regulaca vjtet* napSti: a) stupnovitS dekadicltfm ddliSem na 

vjtetupu II 

* * 

b) ply nule potanc. na obou v^atupach 
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Oaazeni elaktronek: 



SilorA napSti i 

JiStSni s 

/ 



PMkon: 



(WG) 

1 x (6MS3), 1 x 6B32, 1 x 6CC31, 1 x 6F31 
6 x 6F32, 3 x 6F36, 1 x 6U3, 3 x 6L50, 

2 x AZ12, 1 x 11TA31, 2 x 9930 



220/120 V - 50 c/a 

taynA pojistka ? aiSovAm pMvodu 



1, 6 A pfi 220 V 
2,5 A pfi 120 V 

• '* % m 

▼ anodoyAm obvodu 0,25 A 

•» J 

aal 230 V 



Bozm&xy: 



575 x 405 x 490 mm 



VAha: 



PfialuSenstvl : 



ziaXA A OPRAVY 



60 kg 

1 ka kabal a koncovkami 

1 ka pfizp&aoboyaci kon 

2 ka redukSnl koncovka 
1 ks afCovA Snura 

Iks zkratovacjL kabl£k 
nahr. pojisiky 



vyrobnl zfivod poakytuje na kaidy pfiatroj 6 mAsidni zAruku podia 

vSaobecn^ch zArudnich podmlnek platxtfch pro v^rotiky n.p. Tesla Brno 

Vady, kterA se na v^robku vyskytnou bShem posKytovsnA zAruSnl < Ihflty 

a budou zpflaobeny chybaml pfi vyrobA , nebo Spatptfmi teclinologickM. 

vlaatnoatmi pouSiitfch materiAlil, budou bezplatnA opraveny . Oarandni 

poyinnoat vtfrobniho zAvodu zanikd pfi poruAeni plomby nebo pfi pro- 

T^radeni jak^chkoliy cizich zAaahil do elaktrickA funkce 5i me chanickA 
konstrukca pflstroje* 

Opravy pfi&trojd y zAruca i mimo zArudni dobu provAdi vVrobni zAvod 



opravnou 



Buda-li 



pdvodnim baleni a pfipojentfm zArudnim 



liatem a popiaem zAvady na adraau: 

* • 

ISSLA BRNO, nArodnl podnik, Brno - SeehynakA 16. 






VIDEOQENERhTOR BM 286 

A 

Elektrickd rozpiaka. 

* N 



i. s'kSoOVaC 



0 d p o r y : 



odpor vrstvovy 
odpor vratvov^ 
odpor vratvovy 
odpor vratvovy 
potenciometr 
odpor vratyov^ 
odpor vratvovy 
odpor vratvovy 

odpor vrstvov^ 

odpor vrstvov^ 
odpor vratvovy 
odpor vratvov^ 
odpor vratvovy 
odpor vratvovy 
odpor vratvov^ 
odpor vratvovy 
potenciometr 



/ 



TR 

TR 

TR 

TR 

WN 

TR 

TR 

TR 

TR 

TR 

TR 

TR 

TR 

TR 

TR 

TR 

WN 



102 

102 

102 

101 

690' 

102 

102 

102 

105 

102 

102 

102 

102 

101 

102 

102 

694 




M5/A 

800/A 

50/A 

250/A 

3k2/A 

01 5 k/N 



K' o n d e n a d t o r y : 



Cl 

C2 

C3 

C4 

C6 

C7 

C8 

C9 

CIO 

C12 

C15 

C14 



kondensdtor 

kondensdtor 

kondenadtor 

kondensdtor 

kondenadtor* 

kondensdtor 

kondenadtor 

kondenadtor 

kondenadtor 

kondensdtor 

kondenadtor 

kondenadtor 

kondenadtor 



elektrolytick^ 

avitkovy 

slidovy 

slidov^ 

av i tkovy 

sv i tkovy 

alidov^ 

elektrolytitky 
avitkov^ 
avitkovy 
elektrolyticktf 
avitkovy 
svitko' 






TC 

TC 

TC 

TC 

TC 

TC 

TC 

TC 

TC 

TC 

TC 

TC 

TC 



529 

122 

212 

200 

120 

120 

212 

526 

120 

120 

529 

120 

120 



32M 

40k 

1*/C 

15/3 

64k 

64k 

Ik/A 

05 
64k 
64k/ A 
32M 
64k 
64k 



j 



- e - 




C27 

C2^ 

C29 

C30 



C31 

C33 

C34 

C35 

C36 

C37 

C38 

C39 

C40 

C41 

C42 



kondenadtor 
kondensdtor 
kondensdtor 
kondensdtor 
kondensdtor 
kondenadtor 
kondensdtor 
kondenddtor 
kondenadtor 
kondensdtor 
kondensdtor 
kondenadtor 
kondenadtor 
kondensdtor 
kondenadtor 
kondenadtor 
kondensdtor 
kondenadtor 
kondensdtor 
konde nsdt or 
kondensdtor 
kondensdtor 
kondensdtor 
kondenadtor 
kondensdtor 
kondensdtor 
kondenadtor 
kondensdtor 
kondenadtor 
kondensdtor 
kondenadtor 
kondenadtor 



elektrolyticky 

avitkovy 

svitkovy * 

pr&chodkovy 

avitkovy 

prdchodkovy 

elektrolyticky 

elektrolyticky 

svitkovy 

svitkovy 

avitkovy 

alldovy 

avitkovy 

alidovy 

slidovy 

svitkovy 

avitkovy 

avitkovy 

avi tkovy. 

svitkovy 

svitkovy 

avitkovy 

avitkovy 

slidovy 

slidovy 

alidovy 

slidovy 

alidovy 

slldovy 

pr&chodkovy 

prdchodkovy 

avitkovy 



TC 

TC 

TC 

WK 

TC 

\WK 

TC 

TC 

TC 

TO 

TC 

TC 

TC 

TC 

TC 

TC 

TC 

TC 

TC 

TC 

TC 

TC 

TC 

TC 

TC 

TC 

TC 

TC 

TC 

WK 

WK 

TC 



529 

120 



713 

120 

713 

527 

527 

120 



12 2 
201 



201 

201 

120 



120 

122 

122 

122 

122 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

713 

713 

120 



32M 

40k 

f Ok 
1 50k 
64k 
21 50k 
G1 
G1 

ia/A 

2k5 f 
Ik 

640/5 

16k 

320/B 

612/B 

25k/A 

4k 

2k5 

16k 

4k 

6k4 

2k5 



53 i 5/D 
70/D 
10J7/B 
90 j 5/D 
80/D 
53 j 5/D 
21 50k 
21 50k 
40k/A 



El, ektronky 




Elektronka 


£1 


6F31 

^ ^ 


- 


Elektronka 


E2 


6C C31 1 




Elektronka 


v E3 • 


6F32 


• < 
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II. ZEoILOVAfi S VfoTUPNlM VOLTMETEEM 



0 d p o r y : 






odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy 
potenciometr 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy 
odpor vf&tvovy 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvoyy 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy 
potenciometr 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy 
potenciometr 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy . 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy 
potenciometr 



286 DEL 692/D 
286 DBl 692/D 
286 DBl 692/D 
286 DB1 90/D 
286 DBl 85 j 5/D 
286 DBl 85 j 5/D 

286 DBl 85 j 5/D 

286 DBl 77/D 
TR 102 Ml/B 
TR 102 Ml/B 
WN 694 01 501c/H 







I < 

i 



Kondensdtory : 



kondensdtor 

kondensdtor 

kondensdtor 

kondensdtor 

kondensdtor 

kondensdtor 

kondensdtor 

kondensdtor 

kondensdtor 

kondensdtor 

kondensdtor 

kondensdtor 

kondensdtor 

kondensdtor 

kondensdtor 

kondensdtor 

kondensdtor 

kondensdtor 

kondensdtor 

kondensdtor 

kondensdtor 

kondensdtor 

kondensdtor 

kondensdtor 

kondensdtor 

kondensdtor 

kondensdtor 

kondensdtor 

kondensdtor 

kondensdtor 

kondensdtor 

kondensdtor 

kondensdtor 

kondensdtor 



elektrolytick^ 

elektrolytick^ 

svitkovtf 

elektrolyticJtf 

svitkovy 

svitkovj 

s v it kovy 

elektrolytick^ 

avitkoW 

elektrolyticky 

svitkov^ 

svitkovy 

elektrolyticky 

svitkovtf 

e lekt ro ly t ic 

avitkovtf 

svitkovy 

elektrolyticktf 

svitkovtf 

elektroiyticlq? 

elekt roly t iciy 

elektrolyticky 

slldov^ 

slidovy 

svitkovy 

svitkovy 

svitkovy 

svitkovy 

svitkovy 

svitkovy 

elektrolytick^ 

elektrolytickjf 

elektrolyticky 
svitkov^ 



TC 

TC 

TC 

TC 

TC 

TC 

TC 

TC 

TC 

TC. 

TC 

TC 

TC 

TC 

TC 

TC 

TC 

TC 

TC 

TC 

TC 

<TC 

TC 

TC 

TC 

TC 

TC 

TC 

TC 

TC 

TQ 

TC 

TC 

TC 



529 

529 

122 

527 

120 

122 

122 

529 

120 

526 

120 






' 



» 



035 ; 


T"j 

kondena^tor elektrolytick^ 


TC 5'd9 5QM. 


036 


kondens^tor svitkovy 


■ TC 455 1M 


C37 ! 


kondensbtor svitkovy J 


TC 122 Ik 


C38 


kondensdtor svitkovy # - 


TC 455 2fiS 


039 


kondensdtor elektrolytic!<y' 


TC 300 G1 


C40 


kondens^tor svitkovy 


TC 120 10k 


C41 


kondens^tor svitkovy • 


TC 122 Ml 


C42 


kondensdtor svitkov^ • 


TC 120 25k 


043 


kondens^tor svitkovy 


TC 120 25k 


044 


kondens^tor svitkov^ 


■ TC 120 10k 



Ostatni el. aouCd^ti: 



Elektronka El 


6F36 


Elektronka £6 


6B32 


Elektronka E2 


6F36 


Elektronka , £7 


6CC10 


Elektronka E3 


6F36 






Elektronka EA 


6143 


- 


9 


Elektronka £5 


6L50 


Ufifidlo ■ 


200 ixA 



III. 



GSCILnTCRT 



« 



0 d p o r y :• 



i 



HI 


odpor vrstvov^ 


TR 101 10/A 

_ __ £ _ 


R2 


odpor vrstvovy. 


TR 101 50k/A 


R3 


odpor vrstvovy 


TR 101 125/A 


R4 


odpor vrstvov^ 


TR 101 M8/A 


R5 


odpor vr3tvovy 


TR 102 5k/ A 


R 6 


odpor vrstvovy 


TR 102 5k/A 


R8 


odpor vrstvovy 


TR 101 lOk/A 


Rll 


odpor vrstvovy 


TR 102 5k 2 


R12 


odpor vrstvovy 


TR 101 10/ A 


R13 


odpor vrstvovy 


TR 101 50k/A 


R14 


odpor vrstvovy 


TR 101 125/A 


R15 


odpor vrstvov^ 


TR 101 M8/a 


R16 


odpor vrstvovy 


TR 102 5k/A 


H18 


odpor vrstvovy 


TR 102 3k 2 


R19 ! 


odpor vrstvovy 


TR 102 5k/A 


H20 | 


pdpor vrstvovy 


TR 102 Ik/A 
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Xondensatory : 



Cl 


• •* 

kondenadtor dlidov^ ■ 


TC 200 20/A 


C2 


kondenadtor slidovy 


. TC 200 10/B 


C5 


kondensdtor dolaaovaci 


PN -705 01 


C4 


kondenadtor otocrtf 


286 AB 


05- 


kondensdtor slldovy I 


TC 200 50/B 


C 6 


kondensdtor otodny 


286 AB 


C7 - 


kondensdtor dolaaovaci 


PN-705 01 


ce 


kondensdtor prtichodkovy / 


WK 715 21 50k 


C9 


kondenadtor alldov^ 


TC 200 100/B 


CIO 


kondensdtor alidovy 


TC 201 450 /B . 


Cll ! 


kondensdtor alidovy 


TC 200 25/B 


C12 


kondensdtor slldovy 


TC 200 20/B 


C15 


kond enactor slldov^ 1 


TC 200 20/A 


C15 


kondensdtor slidov^r 


TC 200 100/B 


C16 


kondensdtor slidovj 


TC 201 470/D 


C17 


kondenadtor otocn^ 1 


286 AF 


C18 


kondenadtor dolaaovaci 


PN 705 01 


C19 


kohdensdtor prtichodkoyy 


WK 715 21 50k 


C20 


; kondenadtor prdchodkov^ 


‘ WK 715 21 50k 


C21 4 


kondenadtor prdchodkov^ 


WK 715 21 50k 


C 22 


kondenadtor prdchodkov^ 


WK 715 21 50k • 


C25 


kondenadtor dolaaovaci 


PN 705 01 


C24 


kondenadtor otodny 


286 AF 


C2f> , 


kondenadtor prtichodkov^ 


WK 715 21 50k 


026 , 


kondenadtor prdchodkov^ 


WK 715 21 50k 


C27 


kondenadtor pr&chodkovy 


WK 715 21 50k 


C28 


kondenadtor prtichodkov^ 


WK 715 21 50k 


C29 


kondenadtor alldov^ 


TC 200 10/B 









* 

Elektron'ky : 



Elektronka 


El 


* 

6F52 


Elektronka. E5 


6 

6F52 


Elektronka 


E2 


6F52 ' 


Elektronka E4 


6F52 



I 






I 



IV. NApijjSCl *5 AdT 



0 d, p o r y : 



R1 • 


odpor vrstvovy 


, 

TR lOJ I22/A 


R2 


odpor vrstvovy 


' TR 105 12/A 


H5 • 


odpor vrstvovy 


• TR 105 Fn2/V 


R4 , 


odpbr vrstvovy 


TR 103 M2 /A 


R5 


odpor vrstvcrvy 


* TR 105 M4/A 


R6 


odpor Vrstvovy 


TR 102 BCk/A 


JR 7 


odpor vrstvovy 


TR 101 20/A 


R8 


odpor vrstvovy 


TR 1C1 20/A 


R9 ' 


odpor vx^stvovy 


Til 101 500/A 


RIO 


odpor vrstvovy 


TR 1C1 500/A 

a 


Rll 


odpor, vrstvovy 


TR 1C 2 M2/A 


R12 


odpor vrstvovy 


tr 102 i ay a 

M . _ ... A 


R13 


potenciometr 


;ai 694 01 Ml/K 


R14 


odpor vrstvovy 


TR 102 IvH/A 


R15 


odpor vrstvovy 


TR .104 20k/A 


R16 


cdpor drdtovy 


TR 611 6k4/A 


R17 


odpor vrstvovy ! 


TR 104 lCk/A 

a 


R18 


odpor drdtovy 


■ TR 611 8k/ A . 

1 _ | 


R19 


odpor drdtovy 


• tR 611 i 2/A 

. 4 _ 


R20 


odpor drdtovy 


TR 611 32/A 


R21 


odpor drdtovy 


TR 611 5k/ A 


322 


potenciometr 


.VT. 694 01 50k/N 



Rcndensdtory : 

1 



i 1 

* ' ' 



ii 



P5 

C6 

C7 

C8 

09 

■^in 



4 



Oil 
C12 
•C 13 
CI4 
C15 

C16 



konden3&tor 
kondensdtor 
kondensdtor 
kondensdtor 
kondensdtor 
kondensdtor 
kondensator 
i:ondensdtor 
kondensdtor 
kondensator 
kondensdtor 
konde nsdtor 
kondensdtor 
kondensdtor 
kondensdtor 
kondensdtor 



elektrolytickaf 

elektrolytick^ 

elektrolyticky 

elektrolyticky 

.svitkovy 

elektrolyticky 

elektrolyticky 
U itP krabicovy 
i/iF krabicovy 

pnichodkovy 

prdchodkovy 
pruchodkovy 
pr ti chodko vy 
prichodkovy 
svitkovy 
svitkovy 



TO 


529 


5or; 


TO 


525 


5 CM 


TC 


529 


5CK 


TC 


529 


5CM 


TC 


122 


Ml 


TC 


529 


5CM 


TC 


529 


50M * 


TC 


487 


1M 


TC 


487 


M2 5 


WK 


713 


21 50k 


WK 


713 


21 50k 


*VK 


713 


21 50k 


ATC 


713 


21 50k 


•VK 


713 


21 50k 


TC 


105 


2k5 


TC 


105 


2k5 
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Cl? 


kondensator svitkov^- 


TC 105 2k5 


C18 


kondens^tor svltkovy 


TC 105 2k5 


C19 


kondena4tor pr&chodkov^/ 


7/K 715 21 50k 



Llektronkyi' 



p 



Elektronka El 


AZ12 


- : 

Elektronka E5 


6F52 


Elektronka E2 


aZ12 


Elektronka E6 


11TA51 


Elektronka E5 


6L50 - 


Elektronka £7 


9930 


Elektronka E4 


6L50 


Elektronka E8 
j — 2— 1 


9930 



C s t a t n 1 el. soucesti: 



Hele 


HC ICC . 21 


Vlofcka 


1,6 a/ 2 50 V pro 220 V 


VloSka 


2,5 A/250 V pro 120 V 


VloSka 


0,25 A/250 V 


Doutnavka 


Tesla 6230 






